
 

 Номер заказа: 10153541/00 

Краткое руководство по 
эксплуатации 

ALTAIR® Pump Probe 
 

 

Краткое руководство не заменяет руководство по 
эксплуатации. Перед началом эксплуатации 
устройства следует обязательно ознакомиться с 
руководством по эксплуатации и неукоснительно 
соблюдать приведенные в нем указания. 
Необходимо особо тщательно изучить и выполнять 
в дальнейшем правила техники безопасности и 
эксплуатации устройства. 

 

 

1 Фильтр 4 Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ 

2 Светодиод батареи 5 Сирена 

3 Светодиод потока 6 Светодиод зарядки 

Установка зонда 
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Установка пробоотборного шланга 
 

 
 

 

 

Установка соединительного шланга 
 

 

Запуск 

(1) Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ПИТАНИЯ и включите ALTAIR Pump Probe. 

(2) Подождите, пока светодиод потока не начнет мигать 
ЗЕЛЕНЫМ. 

(3) Выполните проверку потока, заблокировав впускное 
отверстие. Светодиод потока должен загореться 
КРАСНЫМ, указывая на ошибку потока. 

(4) Нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ПИТАНИЯ, чтобы сбросить сигнал тревоги и снова 
включить насос. 

(5) Для выключения ALTAIR Pump Probe нажмите и 
удерживайте кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
ПИТАНИЯ около трех секунд. 


