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1. Tuotteet, joita ohjeet koskevat
Seuraavat MSA:n täyskasvonaamarit voidaan puhdistaa ja desinfioida käsin pesualtaassa käyttämällä nestemäistä
puhdistusainetta ja desinfiointiainetta Incidin® Rapid, jonka valmistaja on ECOLAB® Deutschland GmbH:

Täyskasvonaamarit sarjoista Täyskasvonaamarit, malli Naamari-kypärä-yhdistelmän 
kokonaamarit sarjoista 

 3S
 3S PF
 3S PS
 3S PS MaXX
 3S PF ESA
 Ultra Elite PF
 Ultra Elite PS
 Ultra Elite PS MaXX
 Ultra Elite PF ESA
 Advantage 3100
 G1

 3S Basis
 3S Basis, jossa on

puhekalvo
 3S Basis Plus

 MSA-H/F1 alipaine
 MSA-H/F1 ylipaine
 MSA-H/HPS alipaine
 MSA-H/HPS ylipaine
 MSA-H/Supra alipaine
 MSA-H/Supra ylipaine
 MSA 3S-H/Heros xtreme alipaine
 MSA 3S-H/Heros xtreme ylipaine
 MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme alipaine
 MSA Ultra Elite-H/Heros xtreme ylipaine
 MSA-H/F1 2008 alipaine
 MSA-H/F1 2008 ylipaine
 G1-HNaamari-huppu-tuotteet 

 PremAire Mask-Hood
 PremAire Mask-Hood PS-MaXX

VAROITUS 

 Käytä tarkoitukseen soveltuvia suojakäsineitä!
 Käytä desinfiointiainetta varovasti.
 Noudata käyttöohjeessa ja desinfiointiaineen käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita.
 Annostele desinfiointiaine aina ohjeiden mukaan. MSA suosittelee käyttämään annostelijaa.
 Noudata täyskasvonaamarin käyttöohjetta.

2. Valmistelu
(1) Puhdista naamari ennen desinfiointia.

(2) Puhdista naamari kädenlämpöisellä vedellä ja miedolla puhdistusaineella (neutraalin pH-arvon saippualiuos)
ja huuhtele huolellisesti juoksevalla, kädenlämpöisellä vedellä.
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3. Desinfioiminen 
Tämä desinfiointiaine tuhoaa 

 bakteerit (myös MRSA:n) 

 hiivasienet  

 adeno- ja rotavirukset. 

 osan viruksista (esim. HIV, HBV, HCV) 

3.1. Incidin® Rapid -aineen tarvittava vahvuus ja käsittelyaika 

 Vahvuus (%) Vahvuus (ml/l) Käsittelyaika (h) 
Hengityssuojaimet/lisävarusteet 
standardien EN 14561 ja 14562 mukaan 1,5 15 ¼ 

Perusdesinfiointi 
(virukset) 

0,5 
0,75 

5 
7,5 

1 
½ 

Desinfiointi (itiöt) 2,0 20 1 

3.2. Desinfiointi 
(1) Laimenna desinfiointiaine vedellä (enintään 30 °C) sopivaan vahvuuteen.  

(2) Upota naamarit kokonaan liuokseen niin, että kaikki osat kastuvat. Naamarin kaikkien osien on oltava upotettuna 
desinfiointiliuokseen koko käsittelyajan. 

(3) Lopuksi huuhtele kaikki osat huolellisesti (noin 3 minuutin ajan) puhtaalla, kädenlämpöisellä, juoksevalla vedellä. 

(4) Huuhtelun jälkeen upota naamarit puhtaaseen, kädenlämpöiseen veteen 12 minuutin ajaksi. 

 

3.3. Tuotteen desinfioinnin jälkeen 
(1) Tarkista, että naamarissa ja etenkään venttiileissä ja venttiilien istukoissa ei ole pesuainejäämiä. Puhdista 

tarvittaessa uudelleen.  

(2) Tee toimintatesti, silmämääräinen tarkistus ja vuototesti desinfioinnin jälkeen. 

(3) Tarkasta aina puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen, että täyskasvonaamarissa ja sen osissa ei  
ole materiaalimuutoksia. Vaurioituneet osat on vaihdettava uusiin. 

(4) Anna naamarien kuivaa korkeintaan 60 °C:n lämpötilassa.  

(5) Poista pesuainejäämät tarvittaessa. 

 




